CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAUDE — CESAU
Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 402 — Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6522.

E-mail: saudepublica@mp.ba.gov.br

Salvador, 22 de junho de 2020.

ORIENTAGAO TECNICA N.° 238/2020 - CESAU

OBJETO: Orientacao / Pesquisa - Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saude-
CESAU

REFERENCIA: 4 Promotoria de Justica de

Alagoinhas/BA - Uso dos tuneis de desinfeccao

IDEA N° 674.9.103470/2020

Diante da declaracao de emergéncia em salde publica de importancia
internacional pela Organizacao Mundial da Saide em decorréncia da Infeccao Humana
pelo Novo Coronavirus (COVID-19) iniciou-se um conjunto de acdes para se evitar o
contagio e propagacao do virus, como o uso de estruturas (camaras, capsulas, cabines
e tlneis) para a desinfeccao de pessoas com o suposto objetivo de prevenir infeccoes
pela COVID-19.
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Os tUneis de desinfeccao desenvolvidos tém gerado discussoes entre

especialistas e notas técnicas foram publicadas para alertar sobre a sua utilizacao.

A Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) divulgou Nota Técnica no 34,
em 09 de abril de 2020, com recomendacdes e alertas sobre procedimentos de
desinfeccao em locais publicos realizados durante a pandemia da COVID-19,
considerando as praticas ja em uso no pais. Em citada Nota, a Anvisa afirma “faltar
evidéncias cientificas” de que o uso de estruturas como camaras, cabines e tuneis para
desinfeccao de pessoas tenha eficacia, enquanto medida preventiva contra o novo

coronavirus (covid-19):

“Esclarece-se ainda que, em relacdo ao uso de sistemas de
desinfeccdo por meio de um tunel onde sdo pulverizados produtos
desinfetantes diretamente sobre as pessoas, ndo existe nenhuma
comprovacdo de que esta medida seja efetiva contra a pandemia de
coronavirus. Ndo existe literatura cientifica nem recomendacdo de
organismos internacionais, como a OrganizacGo Mundial da Saude
sobre esta prdtica. Além de submeter desnecessariamente as

pessoas aos efeitos adversos do produto.”

A supracitada Nota Técnica ressalta ainda sobre o uso indiscriminado dos
produtos desinfetantes (hipoclorito de sodio ou calcio, peréxido de hidrogénio, acido
peracético, quaternarios de amonio) quanto a elevacao do risco de resisténcia dos
microrganismos a esses produtos, e ao risco de efeitos adversos entre os trabalhadores
e a populacao em geral, dentre eles o acometimento inflamatorio das mucosas que

aumentaria o risco de contagio por SARS-COV-2.
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Com a grande disseminacao de publicidade em relacao a utilizacao dessas

estruturas para desinfeccao de pessoas em diversas regides do pais, em 13 de maio de

2020 a Anvisa publicou nova Nota Técnica (NOTA TECNICA N¢
51/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA). Como ementa, a Nota Técnica n° 51

apresenta a desinfeccao de pessoas em ambientes publicos e hospitais durante a

pandemia de Covid 19:

“Foi realizada revisdo sobre o assunto, baseada em fontes de
organismos internacionais de saude, agéncias reguladoras
externas e artigos cientificos recentes.

Inicialmente, deve-se esclarecer que, quando da aprovacdo de
produtos saneantes desinfetantes, a Anvisa avalia sua aplicacdo
em objetos e superficies, mas ndo sua aplicacdo direta em
pessoas. Dessa forma, ndo foram avaliadas a seguranca e eficdcia
desses produtos nessa ultima situacéo.

Portanto, ndo existe, atualmente, produto aprovado pela Anvisa

para “desinfeccdo de pessoas”.

Ndo foram encontradas recomendacées por parte de orgdos como
a Organizacdo Mundial da Saude (OMS), Agéncia de Medicamentos
e Alimentos dos EUA (FDA) ou Centro de Controle de Doencas dos
EUA (CDC) sobre a desinfeccdo de pessoas no combate a Covid-19,
na modalidade de tuneis ou camaras. lgualmente, ndo existe
recomendacdo da Agéncia Europeia de Substdncias e Misturas
Quimicas (ECHA) nesse mesmo sentido.

Né&o foram encontradas evidéncias cientificas, até o momento, de
que o uso dessas estruturas para desinfeccdo sejam eficazes no

combate ao SARS-CoV-2, aléem de ser uma prdtica que pode
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produzir importantes efeitos adversos a saude, como serad
discutido a seguir. Ademais, tecnicamente, a duracdo do
procedimento, entre 20 e 30 segundos, ndo seria suficiente para
garantir o processo de desinfeccdo. Vale reforcar que esse
procedimento ndo inativa o virus dentro do corpo humano.

De forma geral, os produtos quimicos supostamente utilizados
nessas estruturas ja foram aprovados pela Anvisa e sdo eficazes
para desinfeccdo exclusiva de superficies, com excecdo do
ozénio. Quanto a finalidade da utilizacdo dessas estruturas para
desinfeccdo, ndo encontramos fundamentacdo cientifica que a
sustente. De acordo com a publicidade veiculada no Brasil, tal
estrutura supostamente colabora para que as “pessoas fiquem
protegidas de contaminacdo e proliferacdao do virus mediante

descontaminacdo do corpo e roupas”.” (Grifo nosso)

A Nota Técnica n° 51 ainda destaca como um problema adicional a utilizacao
dessas estruturas a falsa sensacao de seguranca que podem dar as pessoas e, desse
modo, levar ao relaxamento das praticas de distanciamento social, de lavagem das
maos frequente com agua e sabonete, de desinfeccao de superficies e outras medidas

de prevencao.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou, em 22 de maio, nota com alerta
aos possiveis danos a salde que a utilizacdo de estruturas para desinfeccao com
produtos quimicos aplicados diretamente sobre a pele e as vestimentas pode trazer
para a populacao, corroborando com as notas emitidas pela Anvisa, conforme print

abaixo:
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CEM

COMBATE A COVID-19

CFM faz alerta sobre utilizagao de estruturas
para desinfecg¢ao de pessoas

Diante de noticias veiculadas sobre o uso de estruturas (camaras, capsulas,
cabines e tuneis) para a desinfeccdo de pessoas com o suposto objetivo de prevenir

infeccOes pela COVID-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) alerta que:

1. Até o momento, ndo ha nenhuma evidéncia cientifica que comprove a eficacia do
uso desse tipo mecanismo ou de processos de desinfeccdo ou de higienizacdo
em vias publicas para eliminar microrganismos que eventualmente possam estar

depositados em vestimentas;

2.Nao existe qualquer produto aprovado pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa) destinado a “desinfeccdo de pessoas”, conforme destaca a

Nota Técnica n® 51/2020, daquela autarquia;

3. De forma geral, os produtos quimicos supostamente utilizados nessas estruturas
sdo eficazes para desinfec¢do exclusiva de objetos e superficies, sendo que a
nebulizacdo ou aspersdo de produtos classificados como saneantes no corpo
humano tém potencial para causar lesGes dérmicas, respiratérias, oculares e

alérgicas;

4. Além disso, a adocdo desse tipo de mecanismo ndo tem eficacia comprovada de
prevencdo e pode causar danos a saude de quem se submete
a desinfeccdo com saneantes aplicados diretamente sobre a pele e as

vestimentas;

5. De forma equivocada, o uso dessas estruturas pode dar aos cidadaos a falsa
sensacdao de seguranca, levando-os a negligenciar praticas de prevencéao
convencionais, como a lavagem frequente das maos com agua e sabao (ou

alcool gel), a desinfeccdo de superficies, e o0 uso de mascaras.

Assim, para proteger a saude dos brasileiros e garantir a manutencdo de medidas
simples de prevencao — ja incorporadas a rotina —, o CFM recomenda a populacéo néo
se expor a tais dispositivos. Da mesma forma, desencoraja empresarios e autoridades
publicas a investirem na compra de equipamentos ou servicos desse tipo, pois, como

citado, ndo apresentam seguranca e eficacia comprovadas cientificamente.

Brasilia, 22 de maio de 2020.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
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No Estado da Bahia, A Diretoria de Vigilancia Sanitaria e Ambiental (Divisa)
publicou PORTARIA DIVISA N° 002, DE 25 DE MAIO DE 2020, proibindo a instalacao, em
espaco de qualquer natureza, de tUneis ou outras estruturas com aspersao/borrifacao
de desinfetantes, pulverizadores ou radiacao UV-C em seres humanos, e permitindo
apenas o uso de saneantes com a eficacia testada exclusivamente em servicos de salde
visando a descontaminacao da paramentacao, devendo todos os profissionais utilizarem
equipamentos de protecdo individuais (mascaras, capotes ou capas, botas, entre
outros) que impecam o contato do produto quimico desinfetante com a pele, olhos e

mucosas:
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DIARIO# OFICIAL

Salvador, Bahia-Sexta-Feira
29 de Maio de 2020
Ano - CIV - N2 22.911

PORTARIA DIVISA N° 002, DE 25 DE MAIO DE 2020

A Diretoria de Vigilancia Sanitaria e Ambiental do Estado da Bahia, no uso de suas atribuices,
cumprindo com seu dever de prevenir riscos e proteger a salide da populacdo,

Considerando que a Organizagdo Mundial da Satide (OMS) declarou no dia 30 de janeiro de
2020 o surto do novo Coronavirus (SARS CoV2) como uma Emergéncia de Salide Publica de
Importancia Intemacional (ESPII);

Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergéncia
em Salde Publica de importancia Nacional (ESPIN) em decoméncia da Infeccdo Humana
pelo novo Coronavirus (SARS CoV2);

Considerando o disposto no Decreto Estadual n® 19.529/2020, que institui medidas temporarias
para enfrentamento da situacdo de emergéncia em salde;

Considerando o documento da Organizacio Pan-Americana de Saude (OPAS) publicado em
05 de maio de 2020, que trata do uso de tlineis e outras tecnologias para desinfeccdo de seres
humanos usando aspers3o quimica ou luz UV-C;

Considerando a Nota Técnica n° 51/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, que dispde
sobre Desinfeccdo de pessoas em ambientes publicos e hospitais durante a pandemia de
COVID-19;

Considerando a Nota Técnica n° 26/2020, que dispde sobre recomendacdes sobre produtos
saneantes que possam substituir o alcool 70% na desinfeccdo de superficies, durante a
pandemia da COVID-19,

RESOLVE

Art. 1°. Proibir a instalacdo, em espaco de qualquer natureza, de tineis ou outras estruturas
(estandes, camaras, portdes) com aspersao/borrifacdo de desinfetantes, pulverizadores ou
radiacdo UV-C em seres humanos.

Art. 2°. Quanto ao uso exclusivo em servicos de salde, visando a descontaminacdo da
paramentacdo, permitir apenas o uso de saneantes com a eficacia testada, sendo que os
profissionais de salde deverdo utilizar equipamentos de protecdo individuais (mascaras,
capotes ou capas, botas, entre outros) que impecam o contato do produto quimico
desinfetante com a pele, olhos e mucosas.

§ 1°. Essa pratica ndo devera substituir a recomendacdo de que, apds o uso dos EPIs pelos
profissionais de salide, estes devem ser retirados cuidadosamente, mediante procedimento
definido e amplamente divuilgado, para, posteriormente, fazer a adequada higienizacdo
pessoal (hanho) e troca de roupas.

§ 2° Os gestores/empregadores dos servicos de salide deverdo realizar a educacdo continuada
em Biosseguranca, a partir dos protocolos definidos e implantados na instituic&o, realizando o
registro desse processo.

Art. 3° Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicacdo.

Sandra Helena Pellegrino Marques
Diretora de Vigilancia Sanitaria e Ambiental
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Diante do exposto, € possivel concluir que atualmente nao ha evidéncias
cientificas que comprovem a eficacia da desinfeccao de pessoas com uso de camaras,
cabines e tuneis, nem mesmo no combate a pandemia por coronavirus. Deve-se

inclusive ressaltar os perigos inerentes a esta pratica a saude da populacao.

(LA y',j ¥+ 4
Dra. Ana Paula Mattos
Cremeb 11208
MPE/CESAU

Matricula 353616

Marina Castro

Assistente Técnico-Administrativo
MPE/CESAU

Matricula 354011



